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Наведені в цьому документі інструкції описують різні етапи хірургічного протоколу при використанні 
імплантаційної системи twinkon® 4. 

Цей документ ні за яких обставин не може розглядатись як загальна допомога в практиці імплантації 
або давати право для будь-якого позову.

Застереження: 
Встановлення імплантатів twinkon® 4 призначається для лікарів, які вже проходили навчання 
дентальній імплантації та мають необхідне обладнання для проведення цих маніпуляцій.

Система twinkon® 4 повинна використовуватись тільки з оригінальними компонентами та у відповідності 
до рекомендацій, зазначених у цьому документі. Компанія Global D не нестиме відповідальність за 
будь-яке встановлення імплантату, що не відповідає цьому посібнику.

Заходи безпеки:  
Перед використанням якогось компоненту системи twinkon® 4 ознайомтесь з інструкцією, яка 
доступна онлайн. Також зверніть увагу на аспекти, що стосуються пацієнта, організацію приміщення, 
підготовку обслуговуючого персоналу, підготовку обладнання, підготовку пацієнта, а також очищенню 
та стерилізації обладнання.

Практична інформація:  
Інструкції з використання, наведені в цьому документі, можуть бути скопійовані або розповсюджені 
лише за попередньою згодою Global D, яка залишає за собою право змінювати технічні характеристики 
продуктів та/або вносити зміни або вдосконалення системи twinkon® 4 без попередження.

Просунута хірургія:
Встановлення імплантатів системи twinkon® 4 передбачає собою просунутий рівень навичок хірургії. 
Стоматолог-хірург несе повну відповідальність за оцінку його/її рівня кваліфікації імплантації. 
Цей посібник замінює всі попередні версії.

Вступ

twinkon®4
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Просунута хірургія
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1.	Протокол	по	встановленню	імплантату	twinkon	Ø4L4

a- Перший 
хірургічний етап

b- Другий 
хірургічний етап

1. Клапоть

6. Установка 
імплантату

8a. Гвинт-
заглушка

8b. Формувач 
ясен

7. Вилучіть утримувач 
імплантату

9a. Закриття 
клаптя

9b. Закриття 
клаптя

2. Бор Ø2 mm

Max	70	N.cm

Ref. DCM1.2L

Ref. DCPIMCE
Ref. DCCTCERef. DCDYN-70D*

Ref. DCM0.9

Ref. DCM1.2L

Швидкий старт

3. Бор Ø2.5 mm 4. Бор Ø3 mm 5. Бор Ø3.5 mm

Ref. DFTW20L48 Ref. DFTW25L48 Ref. DFTW30L48 Ref. DFTW35L48

Ручне	
загвинчування	

(10N.cm)

Ручне	
загвинчування

(10N.cm)
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Швидкий старт

2.	Позиціонування	імплантату

7.5 мм мінімум

*Використовуйте рекомендації виробника для знезараження, очищення та стерилізації динамометричного ключа (ref: DCDYN-70D).

4 мм мінімум

Субкрестальне позиціонування 
(див. ст. 9)
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Висота трикутника 0.9 мм

Висота зовнішнього  
конусу 1.3 mm
Висота похилого субкрестального 
плеча 1.5 mm

Довжина 4	мм

Конічні абатменти 
гвинтової фіксації

1.	Основна	інформація

Конфігурації

      Ø  
L Ø 4 mm Ø 4.5 mm

4 mm DPTWKCT4L4 DPTWKCT4.5L4

Система twinkon® 
4

Призначення

• Призначені для множинних 
реставрацій в ретромандибулярній 
ділянці у випадках вираженої 
атрофії кістки

• Мінімальна висота залишкової 
кістки має складати 7-8 mm від 
дентального нерва

• Один імплантат - один зуб
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Утримувач імплантату

Система twinkon® 
4

Важливо: Не використовуйте утримувач імплантату в якості тимчасового абатменту. 
Утримувач імплантату не має конусного з’єднання, тому його не так легко від’єднати 
від імплантата, після того, як він був встановлений. 

Стерильне пакування*

+
Попередньо 

встановлений утримувач 
імплантата

Ø5

Гвинт-заглушка
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2.	Ортопедичне	з’єднання

Висота зовнішнього
конусу 1.3 mm

5° Зовнішній конус

Конус Ø 3.5 

Трикутне індексування

Єдине з’єднання

ø	4	мм ø	4.5	мм

5°

Система twinkon® 
4
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Границя ортопедичного 
компоненту

Рекомендоване 
позиціонування: 
субкрестально

Границя шороховатої 
зони

H 1.5 mm

Ø 2.7 mm

3.	Пародонтальна	концепція

Увігнуте плече

Позиціонування 
плеча

Система twinkon® 
4

Кістковий гребінь
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4.	Кісткова	концепція

Хірургічний протокол

• Спеціальний хірургічний набір twinkon® 4
• Бори з вбудованими обмежувачами буріння
• Протокол відповідно до типу кістки

Склад набору*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

4

Динамометричний ключ 

Накидний ключ

Піни паралельності

Бори із вбудованими обмежувачами 
буріння

Імплантоввод ручний

Імплантоввод ручний, короткий

Імплантоввод для кутового 
наконечника

Викрутка ручна універсальна 
шестигранна 1.2 mm

Слоти для опційного інструменту

Імплантоввод для кутового 
наконечника, короткий

3

6

5

8 7

9

10

Ref. DKITTWK4

Система twinkon® 
4
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Ref. DFTW20L48

28 mm

Ref. DFTW25L48

1 mm

Ref. DFTW30L48

140°

Опційний інструмент

Імплантоввод для кутового 
наконечника

Викрутка ручна універсальна 
шестигранна 1.2 mm

Слоти для опційного інструменту

Бори із вбудованими обмежувачами буріння

Ref. DFTW35L48

Діаметр обмежувача 
= діаметр бора + 

1.4 mm

Ø4L4

Подовжувач (ref: DPROL)
Інструмент подовжує бори на 15 мм, сумарна довжина інструменту складе 43 мм.

27 mm

Система twinkon® 
4

4.8 mm
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Протокол буріння

1 2 3 4 5

Ref. Бор Ø 2 мм 
DFTW20L48

Бор Ø 2.5 мм 
DFTW25L48

Бор Ø 3 мм 
DFTW30L48

Бор Ø 3.5 мм 
DFTW35L48

Бор Ø 4 мм 
DFTW40L48

Ø4L4 D3/D4 D1/D2

Ø4.5L4 D3/D4 D1/D2

об/хв 800-1000 100 30-50

Рекомендації

• Суворо дотримуйтесь вказаної швидкості буріння.
• Під час буріння, стабілізуйте головку кутового наконечника використовуючи вказівний палець 

іншої руки для підтримки робочої вісі.
• Використовуйте воду та аспірацію для ефективного видалення залишкової кістки після кожного 

буріння та уникайте перегрівання кутового наконечника.

Установка імплантата

Інструменти	для	установки

Ручні 
імплантовводи

Імплантовводи для 
кутового наконечника 

Викрутка ручна 
шестигранна 1.2 mm

Динамометричний ключ

накидний ключ

Ref. DCPIMCE

Ref. DCPICACE

Ref. DCDYN-70D*

Ref. DCCTCE

Ref. DCPIMCEC

Ref. DCPICACEC

*Використовуйте рекомендації виробника для знезараження, очищення та стерилізації динамометричного ключа (ref: DCDYN-70D)

Ref. DCM1.2L

Система twinkon® 
4
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Установка	імплантату	використовуючи	кутовий	наконечник

1. Вийміть імплантат з упаковки 
встановивши імплантоввід в 

кутовий наконечник

2. Встановіть імплантат в кістку 
використовуючи мотор

3. Коли імплантат встановлено, 
видаліть імплантоввід

Макс	 
50	N.cm

4. Встановіть накидний ключ 
на утримувач імплантату у 
випадку низької щільності 

кістки

5. Встановіть ручну шестигранну 
викрутку 1.2 mm в утримувач 
імплантату, викрутіть гвинт та 

видаліть утримувач імплантату

2 варіанти 
використання

Система twinkon® 
4
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Установка	імплантату	ручним	інструментом

1. Вийміть імплантат з упаковки 
використовуючи ручний 

імплантоввід

4. Приберіть імплантоввід після 
установки імплантату

2. Почніть вкручувати 
імплантат в кістку ручним 

імплантовводом

5. Встановіть накидний ключ 
на утримувач імплантату у 
випадку низької щільності 

кістки

6. Встановіть ручну шестигранну 
викрутку 1.2 mm в утримувач 
імплантату, викрутіть гвинт та 

видаліть утримувач імплантату

3. Завершіть встановлення 
імплантату використовуючи 

динамометричний ключ

2 варіанти

Макс	 
70	N.cm

Система twinkon® 
4
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Позиціонування імплантату

1.	Мінімальна	мезіодистальна	відстань	

2 mm1 mm 1 mm

Залиште мінімальну відстань в 1 мм від краю 
конічного абатмента до сусіднього зуба для 
того, щоб між центрами імплантатів відстань 
склала 7.5 мм.

Примітка: Для установки 2 імплантатів потрібна мінімальна відстань в 15 мм.

15 mm

7.5 mm

5.4 mm

конічний абатмент

Кістка

Субкрестальне позиціонування: Встановіть 
імплантат так, щоб рівень альвеолярного 
гребеня був на середині увігнутого плеча 
імплантата (див. ст. 9).

2.	Апекально-коронарне	позиціонування	
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Переконайтеся, що вісі ортопедичної частини 
знаходяться у центрі окклюзії майбутніх зубів.

Використайте утримувач імплантату (Ø 5 мм) щоб 
обрати потрібний розмір абатменту. 

2.4 mm 3.4 mm

Конічний абатмент 
Ø5.4, висота 2.4 мм

Конічний абатмент 
Ø5.4, висота 3.4 мм

1. Доцільно підібрати потрібний абатмент до 
хірургічного втручання, зробивши воскову 
модель.

2. Коли використовуються конічні абатменти, при 
установці імплантатів не потрібно орієнтуватися 
на трикутну частину імплантата.

Важливо: Конічні абатменти доступні 
бувають тільки прямі, кутових не існує. 
Максимальний кут нахилу - 15°, що 
забезпечує вільний вихід протетичного 

гвинта із отропедичної частини

Ref. DPCCEH1 Ref. DPCCEH2

3.	Вісі	ортопедичної	частини	
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від 1 до 2 мм від 1 до 2 мм

Діаметр імплантата потрібно обирати так, щоб 
залишалась мінімальна відстань в 1 мм до 
кістки. З вестибулярної частини рекомендовано 
залишати мінімальну товщину в 2 мм.

Діаметр імплантата Мінімальна ширина 
альвеолярного гребеня

Ø 4.0 мм 6.0 мм мін..

Ø 4.5 мм 6.5 мм мін.

Вибір діаметру імплантату

Етап загоєння

Обертове	зусилля:	10	N.cm

1.	Одноетапова	хірургія

Гвинт-заглушка

Встановіть гвинт-заглушку в імплантат використовуючи 
шестигранну викрутку 0.9 мм та накладіть шви 
герметично, впевнившись що немає тиску на шви.

Ref. DCM0.9Ref. DCCTWK
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2.	Двохетапова	хірургія

Накладіть шви так, щоб ясеневий рівень виявився на верхній частині 
формувача ясен (над лінією “c”, як вказано нижче).

C

Ref. DCM1.2LRef. DVCITWK5H2.6

З формувачем ясен

C

Формувачі ясен доступні з двома висотами: 2.6 мм та 4.0 мм.

Ref. DVCITWK5H2.6 Ref. DVCITWK5H4

H 2.6 mm H 4 mm

Обертове	зусилля:	10	N.cm
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Обертове	зусилля:	15	N.cm

1. Конічний абатмент з’єднується із зовнішньою частиною імплантата 
фрикційним методом та фіксується гвинтом. Цей тип з’єднання має всі 
переваги конусного типу з’єднання.

2.  Встановіть покривний ковпачок на конічний абатмент з допомогою ручної 
шестигранної викрутки. 

Ref. DCM1.2LRef. DCCVCE

З конічним абатментом

2.4 mm 3.4 mm

Конічний абатмент 
висота 2.4 мм

Конічний абатмент 
висота 3.4 мм

Ref. DPCCEH1 Ref. DPCCEH2

Тимчасова конструкція на конічних абатментах

Ref. DGTIVCE

Для виготовлення конструкції використовуйте титановий циліндр, який 
фіксується гвинтом.

H 6.75mm 
(DPCCEH1)

Обертове	зусилля:	20	N.cm

Ref. DCM1.2L



Зазначена продукція відноситься до  Class I, IIa та IIb Медичних Виробів  і мають відмітку CE згідно з Директивою 93/42/EEC. у
Франції, ці вироби не підпадають під схему відшкодування соціального забезпечення.
Дані медичні вироби можуть бути недоступні для продажу у всіх країнах. Будь-ласка зв’яжіться з відділом маркетингу Global D
для отримання додаткової інформації.
Будь-ласка, прочитайте інструкцію перед використанням. Якщо є необхідність, зв’яжіться з відділом маркетингу Global D.
В деяких випадках інструкції можуть бути недоступні в друкованій формі, в такому разі QR код та URL посилання доступне на
етикетці продукту. Якщо ж є необхідність, то інструкції можуть бути Вам надіслані на протязі 7 днів безкоштовно. Зверніться за
адресою quality@globald.com щоб отримати інструкції.

Технічний догляд за інструментом

Регулярно перевіряйте стан інструментів перед будь-якою хірургічною процедурою а також очищайте та 
знезаражуйте їх відповідно з інструкціями (які можуть бути завантажені за посиланням http://doc-globald.
com/0203D).

20



Примітки
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